_MEDICAL BRASIL

DIVISAG DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIQ DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Anexo Il

~ Carta enderegada aos Distribuidores afetados
| -pelo Recall no Brasil
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URGENTE: RECAL DE DISPOSiTEVO, EVENTO 224;4
‘ 11 de Outubro, 2010

ENDOPATH® XCEL™ com Tecnologia OPTIVIEW™
Para: Distribuidor — Geréncia de Compras ou Inventario
e Montadores de Kits Customizados

| PRODUTO

A Ethicon Endo-Surgery iniciou o recall voluntarlo dos produtos ENDOPATH® XCELT"" com Tecnologia
OPTIVIEW ™. _ ‘

EM VIGOR IMEDIATAMENTE - NAC DISTRIBUA O PRODUTO COM LOTES ESPEQiFiCAQOS NOS
COD!GOS DE PRODUTO AFETADGS

O recall envolve os-numeros de lote no anexo A e inclui os trocartes de 11 mm e 12 mm, com 0s segumtes
codigos de produto: . .
o B11LP ‘ '
B11LPH
B11LT
B11LTH
B12LP
- B12LPH
B12LT
B12LTH
B12SRT
B12XT .
CB11LT
CB12LT : S .
D1ILT" ‘ ' ; ' _ -
D12LT : ‘ B , / ; ;
D12XT
H12LP
K11LT
K12LT

©°0 0 0 0 0. 06 0 06 06 06 0 0 0 0o 0 0

Inclui tambem 0s segumtes codigos de produtos a granel hao estéreis:
e NSB12LT. .
e NSB12XT _ : . .

Veja o Anexo A para obter as descricdes detalhadas dos cod|gos acima e numero de lotes especificos.
Veja Anexo B com as imagens para ajudar a identificar os produtos afetados.

MOTIVO

Este recéll foi .i'nicia'do porque a Ethicon Endo- Surgery detectou um aumento nos relatorios sobre
vazamento nos produtos ENDOPATH® XCEL™ com Tecnologia OPTIVIEW™, o que potencnalmente
podena causar a perda do pneumoperitdnio durante um procedlmento cirdrgico.

A-perda do pneumopentonlo pode ter uma série de potencuals consequéncias tais como inconvenientes ao
usuario ou pode levar & necessidade de converter uma cirurgia laparoscopica em cirurgia aberta.

O recall voluntario esta sendo conduzido com total conhecimento do U. S. Food and Drug
Admmlstratlon (FDA) :

. Ethicon Endo-Surgery, Inc. : : - ] ' , ' 53) :
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1) EM VIGOR IMEDIATAMENTE - NAO D!STREBUA O PROEUTO DOS LOTES ESPECIFICADO NOS
 CODIGOS DE PRODUTO AFETADOS .

. DISTRIBUIDORES SOMENTE: N&o & necessario entrar em contato com suas contas a respeito deste
. assunto. A Ethicon Endo-Surgery se comunicara diretamente com os clientes.

MONTADORES DE KITS CUSTOMIZADOS: NAO DISTRIBUA os kits customizados qué incluam os
produtos a-granel, nao estéreis, e que ainda possam estar ein sua posse Sera necessario iniciar uma
acdo de campo apropriada para o produto afetado.

.* AEthicon Endo-Surgery emitira um crédito para todos os produtos sob recall que forem devovidos.

2) Inspecione seu inventario |med|atamente a fim de verificar se possui o produto afetado, e separe
esses produtos.

3) Preencha o Formulario de Resposta Comercial e envie por fax para Johnson & Johnson do Brasil Ind.
e Comércio de Produtos para Satde Ltda — fax nimero 0 (xx) 11 3030 1109 dentro de 3 dias uteis,
mesmo que vocé nao tenha o produto afetado. Solicitamos que mencione Evento 2244. Caso tenha
algum produto a ser devolvido, mantenha uma copia deste formulario em seus registros.

4) Para devolver o produto afetado, tire uma cépia xerox de seu Formulario de Resposta Comercial
preenchido e cologue-a na caixa junto com o produto. Um representante da Johnson & Johnson'
entrara em contato com vocé para recolher o produto.

'5). Mesmo gue nao tenha vendido nenhum produt‘o afetado, solicitamos que devolva o Formulario de

Resposta Comercial, infermando que n&o vendeu nenhum produto afetado.

| 6) Solicitamos que compartilhe estas informacbes com todo o pessoal apropriado em sua instalacéo.

'AGOES
TOMADAS

1A Ethicon Endo -Surgery esta comprometlda com a melhona continua e movagao da famma de trocartes

ENDOPATH® XCEL™. A Ethicon Endo-Surgery emitira um crédito dentro de 30-60 dias para todos os
produtos sob recall que forem devolvidos. Sera necessario que vocé cologue um pedido para substituir o
produto que esta devolvendo. -

"OBS: N&o € necessario que vocé altere seu padrao de pedldo ou codlgos para receber o ENDOPATH®

XCEL™. Vocé pode continuar a fazer o pedido do mesmo codigo e receber o produto de substituico.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniéncia que este recall possa causar. A Ethicon Endo-Surgery
esta comprometida em assegurar que implementaremos este recall voluntario © mais rapida e eficazmente
possivel.-

Ethicon Endo—Surgéry, Inc.
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Anexo A

Trocartes Sem Lamina :

e B11LP ~ Trocarte(s) sem Lamina ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW com Canula(s)
L|sa(s) 11'mm, 100 mm de comprimento

e B11LPH - Trocarte( ) sem Lamina ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW, com Canula( )
Lisa(s), 11 mm, 100 mm de comprimento, com cabo (somente na figura) ,

e B11LT - Trocarte(s) sem Lamina ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW, com Canula( ) de
Estabilizag&o, 11mm, 100 mm de comprimento

e B11LTH - Trocarte(s) sem Lamina ENDOPATH XCEL com Tecnologla OPTIVlEW com Canula(s)
de Estabilizacdo, 11 mm, 100 mm de comprimento, com cabo (somente na figura)

* B12LP - Trocarte(s) sem Lamina ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW, com Canula( Y -
Lisa(s), 12 mm, 100 mm de comprimento

¢  B12LPH - Trocarte(s) sem Lamina ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW, com Canula(s)
Lisa(s), 12 mm, 100 mm de comprimento, com cabo (somente na figura) .

e B12LT - Trocarte(s) sem Lamina ENDOPATH XCEL com Tecnologla OPTIVIEW, com Canula(s) de
Estabilizacdo, 12 mm, 100 mm de comprimehto V

e B12LTH - Trocarte(s) sem Lamina ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW, com Céanula(s)

' de Estabilizagdo, 12 mm, 100 mm de comprimento, com cabo (somente na figura)

e . B12SRT - Trocarte(s) sem Lamina ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW, com Canula(s)
de Estabilizag&o, 12 mm, 75 mm de comprimento ,

e B12XT — Trocarte(s) sem Lamina ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW, com Canula(s) de
Estabilizacéo, 12 mm, 150 mm de comprimento

: Canulas de Estabilizacao para Trocarte Universal
e CB11LT ~ Céanula(s) de Estabilizacao para Trocarte Universal ENDOPATH XCEL com Tecnologla
OPTIVIEW 11 mm, 100 mm de comprimento
e CB12LT - Canula(s) de Estabilizaco para Trocarte Unlversal ENDOPATH XCEL com Tecnologia
OPTIVIEW, 12 mm, 100 mm de compnmento

Trocartes com Pontas Dilatadoras

» D11LT - Trocarte(s) com Ponta Dilatadora ENDOPATH XCEL com Tecnologla OPTIVIEW com
Canula(s) de Estabilizagdo, 11 mm, 100 mm de comprimento

¢ D12LT — Trocarte(s) com Ponta Dllatadora ENDOPATH XCEL com Tecno|og|a OPTIVIEW com.
Canula(s) de Estabilizagao, 12 mm, 100 mm de comprimento

o D12XT - Trocarte(s) com Ponta Dilatadora ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVI EW, com
Canula(s) de Estabilizagao, 12 mm, 150 mm de comprimento.

+

Trocartes com Pontas Rombas
e H12LP - Trocarte(s) com Ponta Romba ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW, com
- Cénula(s) Llsa(s) 12 mm, 100 -mm de comprimento :

Kits de Tfocarte

e K11LT — Trocarte(s) com Ponta Dilatadora ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW, com
Cénula(s) de Estabilizacdo - Kit(s) de Trocartes com Ponta Dilatadora, contendo (1) Trocarte com
Ponta Dilatadora com Canula de Establllzagao (D1 1LT) e (1) Cénula de Estabilizagao para Trocarte
com Ponta Dilatadora (C11LT) . |

- e KI12LT - Trocarte(s) com Ponta Dilatadora ENDOPATH XCEL com Tecnologia OPTIVIEW, com
Canula(s) de Estabilizaco - Kit(s) de Trocartes com Ponta Dilatadora, contendo (1) Trocarte.com

Ponta Dilatadora com Canula de Estabilizagc&o (D12LT) e (1) .Canula de Estabilizac&o para Trocarte
com Ponta Dilatadora (C12LT) o :

Produto a. Granel Nao Esterll

e NSB12LT — Trocarte(s) sem Lamina ENDOPATH XCEL, nao estéril, canula de estabnlzagao 12mm
100mm de comprimento :

Ethicon Endo-Surgery, Inc.. ' ) o 89
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e NSB12XT - Trocarte(s)
150mm de comprimento

G4RH57

03BTLT
GA4TF3J

GARW31

T03BI2LTH

sem Lamina-ENDOPATH XCEL, nao estéril, canula de estabilizacdo, 12mm,

"G4RH49 | G4THO7 G4RWZ2R
G4RJOH | G4TGED G4RZ48
G4RK2U | GATH5L GA4TOOF
GARKS0 | G4TJ44 G4T27C
GARLEP | G4TK1J GAT448
G4RM16 | GATK6E GA4T56N
G4RMIF | GATL3A G4T549
G4RM7E | G4TL95 GAT59L
GARNTE | GATMA4S G4T65G
G4RP3L | GATMBS G4T709
G4RTOT | G4TN2H G4TE35
G4RTSD | G4TN88 G4TF2E
G4RVAM | GATPIR GA4TGO3 -
G4RV4D | GATP4X. G4TG73
G4RWOZ | GATP89 GATH21
G4RX5R | GATR4X GATMOO
G4RY23 | G4TT3K GATTaF
GARY7P | GATT97 G4TU3P
G4RZ6G | GATUBJ - GATXOT
GAT093 | GATV4W :
G4T167 | GATWIC

G4T22M | GATX0C

G4T27A | GATXBZ

G4T2TW :

G4TCIV

G4TD1U

GATE1P

GATFON

G4T43Z

| GarU2U
G4RZ25 | G4RWEN G4T55F GATRBP
GAT05J G4RV59 GAT6BA GaTT64
GAT465 G4RWG7 GAT795 GATU7F
GaT76T [ GaT1eT G4T853 GATVOM
1 Gat790 G4ToTF GATW2K
03NSB12XT G4TAZA GATCOX GATX4G
G4TV42 GATATK GATCBF
GATY3Z [ G4TDIC G4TEAY
G4TFOR G4TF5H
GATHL G4TGIP
G4TM3X GATH10
G4TNBE GATHN
G4TROD GATJ81
GATToW GATK3Y
GATWA4E ™ G4TL3L
‘G4TWS55 GATMBA -
GATY7G

Ethicon Endo-SLirgery, Inc. -
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F4PX6F G4RFBC G4T66H
F4PZ4D K G4RJ08 GATB4AN G4TP7K
"F4PZ22 G4RJ92 G4T66J GATR54
F4PY9K G4RJ9E GA4T750 G4TR3A
FAPYSE - G4RK6L G4T70Y G4TR7H
F4PZBF G4RL02 G4aT711 GATROM
F4PZ9Z G4RLIL G4T73) G4TT0G
FAROTX G4RL2E G4T78T G4TT20
F4R039 - G4RL8P G4T81R GATT43
FAROOM G4RLEY G4T780 GATT/R
FAR0OW G4RM3 1 GAT83Y G4TUID
F4R10Z G4RM49 G4TS3A GA4TU3J
FAR15N , G4RN06 GAT87T GATV22
FART8K ; G4RN27 G4T95) | GaTUBY
FART6E G4RN30 G4TI0T GATWON
FAR234 "GARNZK G4TB9V GATVEY
F4R255 G4RN5D GAT94W GATW3V
F4R278 G4RNBF G4T941 G4TW5U
F4R256 G4RN7Z GAT940 GATX16
F4R35D G4RPIK G4T976 GATXZD
F4R34N G4RR2N G4TAIE T G4TX8R
FAR34L G4RR3K GATABW GATXTE
F4R369 G4RT28 G4TATD GATY19
F4R393 G4RTO09 _ | G4TASX G4RE84
F4R40J G4RT3G GA4TASH G4RG18
FAR44A G4RT3J G4TA% G4RG3T
FAR458 . G4RUBH G4TC3Y G4RG83
G4R601 - 1 G4aRVIF G4TCAY. G4RFOA
G4R71Y G4RVIG GATCaX G4RHOC
G4R71Z G4RVE9 G4TC80 G4RG31
G4R80H — | G4RV&J G4TD3W GARG32
G4R77Z G4RWS55 - G4TD3G G4T36A
G4R77Y G4RW54 G4TF02 GAT34P
G4R860 ~ G4RX59 G4TD8Z GAT41E
GaRB7V G4RZ15 G4TD9Z 1 GaTaaW
G4R920 G4RYTW G4TF8z GAT46C
G4R915 G4RY8V G4ATGOW GA4T45N
G4R962 G4RY8W G4TG31 G4T50W
- G4R97Z G4RZ29 G4TG4H | GaT529
G4R84L G4RZ6W G4TGBX. G4T63Z
G4RATD G4RZ6V G4THT6 GATKOH
G4RASN “G4RZ6H GATH5M GATL6Z
G4RC45 1 GarzeU G4TH79 G4TL7R
G4RC79 G4TOTU G4TJ2A G4TLON
G4RC8D G4T04J G4TJ6U G4TM5T
G4RCY8 G4TO04H GATIBW G4TM3H
G4RD2A G4T 14X “G4ATJBY G4TMB7
G4RCSE G4T23R G4TJow G4TP14
G4RD24 GAT296 G4TK2F G4TN2G
G4RDAV G4T34K GATKS6

Ethicon Endo-Surgery, Inc.
Pagina 5 de 3




F4R421 G4T37M .
G4R93M GATJS9 GA4T37N
G4R989 GATK3H G4T410
GARA4E GATKIH GA4T449
GARA7Z G4TL76 GA4T45Z
GARABM GATM3D “G4T47R
G4RCAN GATMSW G4T48G
G4RD94 GATNZE G4T551
G4RGTF G4TNB1 G4T71V
GARGAX - GATPOV - GAT74Z
G4RGO1 T | GATP9D G4T81K
‘G4RH7X G4TRAW G4T83U
G4RJ9A GATR77 G4T894
GARN3R GATUOL GAT92T

) G4RRAT GATUBG 1 G4T98R
GART8H GATVAF G4TA4Z

[[GarU3C GATVOF GA4TAIX
G4RUBV GATWIU G4TC2L
G4RV2U GA4TX7P GATC6L.
G4RW9)J G4TD1E
G4RYIR G4TD68
GARY6L | G4TEO7
G4RZ68 - GATEOW
G4T092 GATF2M
GA4T14D - G4TG16
G4T229 - _G4TG61
G4T243 GATGSP
G4T26W . GATH58
G4T31T
GAT32W_

Ethicon

.Endo-~Surgery
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- Ethicon Endo-Surgery, Inc. C ' L ; o - A
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G4RW15
G4RR34 G4TF9Z G4RY5J
G4RT5N G4TG33 G4T204
G4RT47 G4TH1A G4T76K
| G4RT53 G4TH45 G4TG5C
G4RUO5 G4TJ4N G4TM47
G4RX11 G4TK2N G4TR7U
G4ARX7V G4TULIT G4TV5Y
G4RZ28 G4TL99
G4RZ4M G4TMB89
GAT06C GATNIM o3y
G4TO9H G4TP3D G4RX8T
G4T171 G4TR6J G4RX1V )
G4T18U G4TV2G G4T046
G4T28K G4TW3Y G4T24D
GAT38Y G4TX4Y G4TV8K
G4T46L
G4T51N
GATS5T ...
G4T590 G4RWAG
G4T685 - G4RZ49
G4T77N G4T021
G4T98T - G4T047
G4TA2X GA4T24E
GATASU G4T69Z
G4TC16 G4T726
G4TC5A G4T823
G4TC98 GA4TEOZ
| G4TDEX GA4TF41
G4TE6B8 G4TG39
G4TG8d -
G4TT2V
‘G4TVON
G4TW76
G4TX/R

Ethicon Endo-Surgery, Inc.
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G4ATA8V

FAR042

G4T52P

G4RNT1 G4TC26 F4AR041 G4T70D
*G4RP5H G4TC5D F4R089 G4T65L
‘G4RP69 G4TD3H F4R097 . GA4T749
G4RP6Y G4T D4aX F4R70H GAT73F .
G4RPOY G4TD4H F4R11U G4T808
G4RR1Z G4TF1K F4R130 GA4T76J
G4RR2C GATF8N F4R16U G4T83T
G4RR84 G4T GOX FAR21A G4T83A
G4RR78 G4TG4C F4R23E G4T95M,
G4RU23 /G4TH‘27 F4R24D G4T99R
G4RVOU” G4TJ4U | F4R265 1 G4TATY -
G4RWOP "G4TJBd F4R25J | GATA9R
G4RX2X G4TJ8W F4R33T G4TC2M
G4RY40 G4TK50 F4R38J G4TD1A
G4RY4U GA4TK32 F4R36A G4TDTH
G4RZ7TM GA4TK8N F4R408 G4TD2N
G4TO7A G4TR20 FaR41Y G4TF29
G4TH1T GATR7T G4R74D G4TFeJ
G4T15Z GATT7T G4R77D G4TF7C
G4T28W G4TT7U G4R83C “G4TG97
G4T301 G4TU13 G4R95U G4TJ04
G4T32A G4TUBN G4RA71 G4TJ3J
G4T364 G4ATV2Z G4RC1D G4TJ5R
GA4T401 G4TWS5 G4RC6L - G4TKOT
GA4T46Y G4TYOC G4RD09 G4TLOM
G4T522 G4RE99 G4TL4H
G4T57U G4RH13-. G4TL81
G4T691 G4RJ2C G4TM3J
G47733 G4RK7E G4TN10
G4T81X G4RL15 G4TP2P
G4RL3E G4TR12

G4RP31 G4TR24

G4RP32 G4TR69

G4RP33 G4TT9D

G4RMOW G4TU2D

G4RN6G - G4TVEH

‘G4RNOF G4TV3F

G4RROU G4TWT79

G4RT87 GATX6F

G4RV03 G4TY05

G4RVOR G4T19V -

G4RV1D GAT19W

G4RW64 G4T29C

G4RX45 GA4T37L

G4RY5Y GA4T40E

| Garz4aU G4T50C

G4TOOH G4T49H

G4T08G G4T52R

G4T127 ‘

Ethicon Endo-Surgery, Inc.
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1. G4T43Z

G4TV42

G4T55F

G4TB6A

GATY3Z

G4T795 -

(G47T853

G4TS7F

_G4TCOX -

GATCBE

GATE4Y

GATFSH

G4TG1P

"G4TH10

G4TH7N

G4TJ81

G4TK3Y

G4TL3L

-G4TM3A

GATP5T -

G4TR3V

G4TR8P

| GATT64 -

G4TUTE

G47TVOM . .,

GATW2K

GATX4G

Ethicon Endo-Surgery, Inc:
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Attachment B: Product Identification Tool- Distributor. Notification

Product Identification Tool |
Endopath Xcel Trocars with OPTIVIEW™ Technology

This tool will help customers idehtify the impacted lots of product using package
labels. This document applies to the secondary (sales unit carton), primary
(lidstock), and tertiary (shipper/case) labels of the following product codes:

Single Sterile Product Codes
"o B11LP-
B11LPH"
B11LTH
B12LP
B12LPH .
B12LTH
B12SRT
B12XT
B11LT
B12LT
CB11LT
CB12LT
D11LT
D12LT
D12XT
H12LP
K11LT
K12LT

B12ZLT is used as the exaeﬁp}e.

Bulk ndn-éterile codes:
‘NSB12LT
NSB12XT

NSB12LT is used as the example.

Page 1 of 5




- Attachment B: P;rodLcht Identification Tool- Distributor Notification

S Bladeless Trocars (Exampie-B12LT)
- . Sales Unit Carton (Secondary Label)

FRONT PANEL .

APrimary'pro'duct 'id‘entifier: | ‘
TH OPTIVIEY ,MYEQHNQE.@G%;—,; -

ENDOPATHY

Teoearts sang e
pns aheeinas di Sl

XelL

TR TS 0 TECUNIEIS Y

S Biadaless Trokare sin Klinge
it grolitieriee Kgtse

Tevoar sunys jams
Lo samne I Shabilith

Teozaries S6n L Amings
o Linmies e mm

Trdeares sin hofs
* e sdmles de eRtablioed
N

= Lemmetiozn frosars
T melsabiltetemien .

T REZ KO8 BB
FleFPR Mt PP AT
e

) : : A
£ ETHICONENDOSURGERY 0. ;34 :

arBI2LT S

ETHICON ENDG.SURGERY, LLC uaynabo, Puerta Rico éﬁgsﬁ Usa
: - ) Assembied in Mexico
S A LE S U !@ r{ Covered by one or more of the following US Patents:
o S208737; 5288148, 5271380 2308336 5334750, 5378076,
LABEL T i : E3RO291 385553, B43TI51 ESH1D4T: 089291, 9540200
. SEG119Q: BE00562 S6R5GERN, S6OTHA3: BTI0THL LB4281%

Found on _
Back Panel '
C . v . ( '60123
' TmwhEe EEUR
[to7] kanpie Eﬁiwwi
Bo80t P
4 _ EXPIRY | )
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Attachment B: Product Identification Tool- Distributor Notificatiori

Lidstock (Primary Label)

Primary product-identifier:

- WITH OPTIVIEW™ TECHNOLOGY

LOT NUMBER:;
.\\\ g\
N H
N
NZ
"
- E%iﬁl!liﬁéll RN
- *+ 443650487140
/’/7 % 7 %
[ ExpIrY
PRODUCTCODE
“Shipper/Case Label
A ETHICON ENDO-SURGERY
agdvmen-tgo&am_company : :
(€.
| Assembieﬁ in Mex;co | S
LOTNUMBER | | PROD CODE: B12LT 03
' \ CASE CONTENTS 4 BOXES —
| . ‘ {4 SALES UNITS OF § EACH) == %
wohEs o IR e = =20
[offaneie | & [vvwm] [SEmie[n] =: =
Pa.ge.3of5‘ | f )

EXPIRY |




The fbllowing tool can be used to identify the non-sterile products listed below.

. Bulk Non-Sterile
Custom Kit Assemblies (CKAs):

NSB12LT, Mod Code 03
NSB12XT, Mod Code 03

Bladeless Trocars, Non-Sterile
(Example-NSB12LT)

Device

OPTIVIEW

Primary Product Identifier

Page 4 of 5




Attachment B: Product Identification Todi— Distributor Notiﬁcation

~ Shipper/Case Label (CKAs)

MOD-CODE

Assembied in Mexico

~~_CUSTOM KIT ASSEMBLERS
PROD E: NSB12LY : '
MOD CODE: ™03 |

CONTENTS: . 1 BOX | @42eAcH)

DESCRIPTION: ENDOPATH® XCEL™
XCEL Bladeless: 12X1 Oemm,staﬁiiity

I

LEE%

E

——
AT
procnni
o]
—
P
er———
——

LOT NUMBER

<.

*+H208NSB12LTaE"

L P mm%
e o S
pEN pam— e ——
i e L)
s S
4
£

oT|[Sampie | NON-STERILE

DOR0. 28BS

B ol
<«

" Custom Kit Assembly (CKA) Insert

ENDOPATHY

Primary product identifier:

WITH OPTIVIEW™TECHNOLOGY

Bladeless Trocar

%I O ENDORSURGERY. i

R T T am—— _
ENDOPATH® =
el
Nt
WITH OFTIVIEW™ TECHNOLOGY
Bladeloss Trodar
Flease repd 48 sformation carefoliv.

Eaiters o properye Solew the inmmaoneny mRY isad ¥ STH0RR SETOH (URSMQUERCES

Imporiant: This Tockaze M is desimed 1 previde instructions for we of the TRDORATHY XLELT Rindsiass Trorar wirh Oprivien™ Techmoloy. I s net
Teference & FoCar invertice tecknipies,

| DNDOBATHICEL and Cytiney Sz of Ethisen Exde- Surg
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~ MEDICAL BRASIL

DIVISAO DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA £ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,
4

Anexo IV

Formulario de Resposta Comercial



