Posicionamento correto do equipo na bomba de infusao enteral APPLIX SMART

Prezado cliente

No intuito de prevenir o risco potencial de fluxo livre devido ao posicionamento incorreto do
equipo na bomba APPLIX SMART estamos reforgando, atraves desse folheto, as instrucdes
necessarias a sua correta instalagao.

A. Destrave e abra a porta da
bomba com a alavanca da porta

Porta

B. Cologue o clamp do equipo
na posic¢ao indicada na bomba Trava do
de acordo com marca da seta, clamp
mantendo-o destravado

Alavanca
C. Posicione o tubo sobre o da porta
mecanismo peristaltico da
bomba fixando-o no encaixe
(guia) situado logo abaixo Mecanismo
do referido mecanismo. peristaltico
Assegure-se que o tubo
esteja posicionado em linha
reta, ligeiramente esticado,
mas nao tensionado.
D. Feche a porta da bomba En?ﬁ:;z do
assegurando-se que esteja

corretamente travada.
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