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A Cordis Corporation, Inc. (Cordis) está fazendo um recall (retirada) de todos os lotes distribuídos e que 
ainda não estão vencidos (número de lote 15960131 e abaixo) do produto OPTEASE® Retrievable Vena 
Cava Filter, já que se identificou um erro de impressão em uma unidade do produto, no qual a seta de 
orientação da abordagem femoral foi impressa na direção errada.    
 
 
Este recall (retirada) aplica-se somente aos 217 lotes indicados na Notificação de Segurança de Campo. 
 

No. da Conta do Cliente:  

 
Nome do Cliente:  

 

 
Endereço do Cliente:  

 

 

 
No./Nome do Rep de 
Vendas:   

 

 
Endereço do Rep de 
Vendas: 
 

 

 

 

 
No. Telefone do Rep de 
Vendas: 

 

No. Fax do Rep de Vendas:  
Endereço de E-mail do Rep 
de Vendas: 

 

Código do produto  
Lote do produto  

 
Nossos registros indicam que sua instalação recebeu o produto submetido ao recall acima.  
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Parte 1: Confirmação da Carta (Cliente) 
Estamos cientes da notificação sobre o recall mencionado acima e separamos todas as 

unidades remanescentes para evitar o uso do produto.  Entraremos em contato com 

nosso representante de vendas local para organizar a devolução do produto.  

 

Número Total de Unidades Devolvidas:                                                                   

 

___________________________       ___________________                                    
Nome/Assinatura: (Cliente)                      Posição: (Cliente)    
 

___________________________       ___________________                                    
Número de Telefone para Contato:  (Cliente)              Data: (Cliente) 
 

Por favor, devolva este formulário de confirmação preenchido para seu representante de 

vendas, de acordo com as informações de contato acima. 
 

 

 

 

OU 
 

Parte 2: Confirmação da Carta (Representante J&J) 
Confirmo que o cliente está ciente da notificação do recall mencionado acima e que as 

unidades remanescentes impactadas por este recall (se houver) foram retiradas de sua 

instalação.  

 

 

Número Total de Unidades Retiradas: ___________________________                                                                                                  
 

___________________________                               ________________________                                  
Nome/Assinatura: (Representante J&J)                      Posição: 

(Representante J&J)     
 

___________________________                               ________________________                                  
Número de Telefone para Contato: (Representante J&J)                                  Data: 

(Representante J&J) 
 
 
 


