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Mais uma vez, favor devolver a carta-resposta anexa confirmando o recebimento desta

notificacfio para ana.melquiades@stryker.com

FORMULARIO DE RESPOSTA AO CLIENTE

Por favor, preencha o presente formulario e retorne-o para a Stryker do Brasil em

até 10 dia uteis.

Numero de Referéncia RA 2011-070

Stryker RA

Descrigédo de Produto GoBed+, GoBed I, Rose Bed e MA204 Bed (Modelos FL20E, FL28C e
FL28EX, FL14E3 e FL25E) com balancga ou saida de cama (Chaperone®)
opcionais Fabricados entre 1° de margo de 2002 e 30 de junho de 2008
SERIAL NUMBER MODEL NUMBER DESCRIPTION
MO05744 FL28EX FL2BEX
MO05745 FL28EX FL2BEX
MO05746 FL28EX FL2BEX
MO5747 FL28EX FL28EX

Cédigo de M05748 FL28EX FL28EX

} radusy Ramare M05749 FL28EX FL28BEX

gteie Leaenene M05750 FL28EX FL28EX

MO5751 FL28EX FL28BEX
M05752 FL28EX FL28EX
M05753 FL28EX FL28EX
MO05754 FL28EX FL2BEX
MO05755 FL28EX FL28EX
MQ7348 FL2BEX FL28BEX
MO07349 FL28BEX FL28BEX
MO07350 FL28EX FL28BEX
MO07351 FL28BEX FL28EX
MO07352 FL28EX FL28BEX
M07353 FL28BEX FL28BEX
MO7354 FL2BEX FL2BEX
MQ7355 FL28EX FL2BEX
MQ7356 FL28EX FL28EX
M10015 FL2BEX FL28BEX
M10016 FL28EX FL2BEX
M10017 FL28EX FL2BEX
M10018 FL28EX FL28EX
M10019 FL28EX FL28EX
M10020 FL28BEX FL28EX
M10021 FL28BEX FL2BEX
M10022 FL28EX FL28BEX
M10023 FL28EX FL28EX
M10024 FL2BEX FL2BEX
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FORMULARIO DE RESPOSTA AO CLIENTE

Por favor, preencha o presente formulario e retorne-o para a Stryker do Brasil em até 10 dia uteis.

Numero de Referéncia RA 2011-070

Stryker RA

Descrigao de Produto GoBed+, GoBed Il, Rose Bed e MA204 Bed (Modelos FL20E, FL28C e
FL28EX, FL14E3 e FL25E) com balanga ou saida de cama (Chaperone®)
opcionais Fabricados entre 1° de margo de 2002 e 30 de junho de 2008
M10025 FL2BEX FL28EX
M10026 FL2BEX FL2BEX
M10027 FL28BEX FL28BEX
M10028 FL2BEX FL2BEX
M10029 FL28EX FL28BEX
M10030 FL28EX FL28EX
M10031 FL2BEX FL2BEX
M10032 FL28EX FL28EX
M10033 FL28EX FL2BEX
M10034 FL28BEX FL28BEX
M10035 FL2BEX FL28EX
M10036 FL28EX FL28EX
M10037 FL2BEX FL2BEX
M10038 FL2BEX FL28BEX
M10039 FL2BEX FL28EX

Cddigo de : M10040 FL28BEX FL2BEX

s M10041 FL28EX FL28EX

AteinReRcriens M10042 FL28EX FL28EX

M10043 FL28EX FL28BEX
M10044 FL2BEX FL2BEX
M10045 FL28EX FL28EX
M10046 FL2BEX FL28EX
M10047 FL28EX FL28EX
M10048 FL2BEX FL2BEX
M10049 FL28EX FL28EX
M10050 FL2BEX FL28EX
M10051 FL28EX FL28EX
M10052 FL2BEX FL28EX
M10053 FL28EX FL28BEX
M10054 FL2BEX FL28BEX
M10055 FL2BEX FL28EX
M10056 FL28EX FL28EX
M10057 FL28EX FL28EX
M10058 FL2BEX FL2BEX
M10059 FL28BEX FL28EX
M10060 FL28EX FL28EX
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FORMULARIO DE RESPOSTA AO CLIENTE

Por favor, preencha o presente formulario e retorne-o para a Stryker do Brasil em até 10 dia uteis.

Namero de Referéncia RA 2011-070

Stryker RA

Descrigao de Produto GoBed+, GoBed Il, Rose Bed e MA204 Bed (Modelos FL20E, FL28C e
FL28EX, FL14E3 e FL25E) com balanga ou saida de cama (Chaperone®)
opcionais Fabricados entre 1° de margo de 2002 e 30 de junho de 2008
M10061 FL28EX FL28EX
M10062 FL2BEX FL2BEX
M10063 FL28EX FL28EX

T M10064 FL28EX FL28BEX

el M10065 FL2BEX FL28EX

Lote e Descrigao M10066 FL28EX FL28BEX
M10067 FL28EX FL28EX
M10068 FL28BEX FL28EX
M10069 FL2BEX FL28EX
M10070 FL28EX FL28EX
M10071 FL28EX FL28EX
M10072 FL28EX FL2BEX
M10073 FL28EX FL28EX

Por favor, verifique seu inventario para o produto afetado e devolva o formulario preenchido para a nossa equipe de
Departamento de Qualidade o mais rapido possivel. Verifique o cadigo de produto/nimeros de catalagos especificados estao
afetados pela presente agdo.
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