
 
 

COMUNICADO 

 
Prezados Srs., 

A GaBmed Produtos Específicos Ltda., vem por meio do presente, em atendimento aos seus 

procedimentos de controle de qualidade, comunicar que os lotes (ver tabela abaixo), 

encontram-se com desvio da qualidade, razão pela qual solicitamos que V.Sas. efetuem o 

levantamento em seus estoques e de seus clientes, dos referidos lotes dos produtos para 

recolhimento. 

Caso V.Sas. ainda possuírem peças do referido em seu estoque, a GaBmed Produtos 

Específicos Ltda. providenciará a reposição por produtos referentes a outro número de lote. 

As peças recolhidas permanecerão na área de Não Conforme até a disposição final desse 

produto. 

 

Código Produto Lote Quantidade 

Medisonik 

RT12400 12B13 1819 

RT12200 

11E11 979 

11F05 941 

11F18 150 

RT12000V 

11E03 2480 

11D27 1205 

11D28 689 

11C18 2997 

SALIP 

GB71230 

11G09 3313 

12A21 992 

12C14 565 

ALIVE 

GB71230 11G09 6 

Casa Guimarães 

GB71230 11G09 10 

CCL 

GB71230 11G09 20 

 

Motivo – Algumas peças tem apresentado vazamento em sua conexão (conector Y). 

 

Solicitamos a colaboração de todos, para que nos enviem a tabela abaixo preenchida, 

conforme solicitado pela RDC 23/2012. 

 

LOTE QUANTIDADE 
LOCALIZAÇÃO DO PRODUTO 

Cliente Endereço Município UF Telefone E-mail 

 

 



 
 
No mais, permanecemos à disposição de V.Sas. para lhes prestar quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 


