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AVISO URGENTE DE SEGURANÇA 

GE Healthcare 
3000 N. Grandview Blvd. - W440 
Waukesha, WI 53188 
Estados Unidos 

Refª interna da GE Healthcare: FMI 60937 
18 de julho de 2018 
Para: Diretor de Clínica/Radiologia 

Gerente de Risco/Administrador do Hospital 
Diretor de Engenharia de Biomedicina 
 

RE: Aquecimento do túnel (“bore”) do Discovery MR750w 3.0T. 
Certifique-se de que todos os possíveis usuários de sua instalação estão cientes desta notificação de segurança e sobre as 
ações recomendadas. 

 
Problema  
de 
segurança 

Uma pequena área na superfície do túnel, que é normalmente acessível ao paciente, pode aquecer o 
suficiente para causar queimaduras graves caso o paciente toque na cavidade e o acolchoamento adequado 
não seja usado. Nenhuma lesão foi relatada como resultado deste problema.   

Instruções  
de 
segurança 

Você pode continuar usando o sistema seguindo as informações de segurança existentes no manual do 
operador para obter informações adequadas sobre o acolchoamento e sobre a observação do paciente 
durante a varredura. Esta informação de segurança inclui:  
 

• AVISO: Coloque um acolchoamento não condutivo apropriado entre o paciente e o túnel, onde a 
parte do corpo possa entrar em contato com a abertura do magneto. 

• CUIDADO: A observação e o contato contínuo com o paciente são necessários em todos os modos 
de operação. 

• CUIDADO: Atenção extra deve ser dada quando realizar exames em pacientes inconscientes, 
sedados ou que tenham perda de sensibilidade em qualquer parte do corpo, ou estão fisicamente 
ou mentalmente incapacitados e incapazes de alertar o pessoal. 
 

Se uma descoloração marrom for vista na superfície interna do túnel do paciente, ou se um cheiro de 
queimado for notado, contate o seu representante de manutenção local. 

 
Detalhes  
do produto 
afetado 

Sistema de Imagem de Ressonância Magnética, modelo Discovery MR750w 3.0T – registro ANVISA N° 
80071260134. 

Correção  
do produto 

A GE Healthcare corrigirá todos os produtos afetados, sem nenhum custo para você. Um representante da 
GE Healthcare lhe contatará para agendar a correção. 

 
Informações 
para 
contato 

Se tiver dúvidas sobre este Aviso de Segurança ou sobre a identificação dos itens afetados, favor contatar o 
seu representante local de Vendas ou de Serviço da GE Healthcare. Favor ligar para um dos números a seguir: 
Estados Unidos: 800 437 1171 
Brasil:  3004 2525 (Capitais e regiões metropolitanas) / 0800 165 799 (Demais regiões) 
Para outros países, entre em contato com o Serviço Técnico da GE Healthcare. 

Esteja certo de que a nossa maior prioridade é manter um elevado nível de segurança e qualidade. Se tiver quaisquer dúvidas 
ou perguntas, por favor contate-nos imediatamente. 
 

Muito obrigado, 
 

 
James W. Dennison 
Vice President - Quality Assurance 
GE Healthcare 

 
Jeff Hersh, M.D. 
Chief Medical Officer 
GE Healthcare 

 


