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AVISO DE PRODUTO 
 

Assunto: Instruções de uso, Notas da versão para clientes  

Produto afetado: Sistema de comutação respiratória com Real-Time 
Position Management™ (RPM) 

Versão: Versão 1.7, 1.7 MR1 e 1.7 MR2 

Referência/identificador: CAPA-2018-00021  

Data da notificação: 10/10/2019 

 
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: 
 
A Varian Medical Systems fez algumas pequenas edições e alterações de formatação nos seguintes 
documentos relacionados ao Sistema de comutação respiratória com Real-Time Position Management 
(RPM) da Varian: 
 
1. Instruções de uso do RPM Respiratory Gating System 1.7, P1037807-001-A 
2. Notas da versão para clientes do RPM Respiratory Gating System 1.7, P1017794-004-D 
3. RPM Respiratory Gating System 1.7 Reference Guide, P1037703-001 Rev A 

 

Esses documentos atualizados estão disponíveis para download em MyVarian.com. 

 

AÇÃO RECOMENDADA AO USUÁRIO: 
 

A Varian recomenda que os usuários adquiram a versão do idioma aplicável das Instruções de uso (IFU, 
na sigla em inglês) e/ou das Notas da versão para clientes (CRN, na sigla em inglês) atualizadas usando 
um dos métodos listados abaixo. 
 

1) Faça login em MyVarian.com e faça download da versão do idioma aplicável. O login deve ser 
feito com suas credenciais de usuário aplicáveis. 
 

2) Entre em contato com o suporte da Varian para receber uma versão em PDF por e-mail. 

Em caso de dúvidas relacionadas aos produtos da Varian, entre em contato com seu representante do 
atendimento ou do suporte ao cliente da Varian. 

 

INFORMAÇÕES DE SUPORTE DA VARIAN:  
Telefone para a América do Norte: +1.888.827.4265 
Telefone para fora da América do Norte: https://www.myvarian.com/s/contactus?lang=en 
Endereço de e-mail global: support@varian.com 
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