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CORRECAO DE DISPOSITIVOS MEDICOS
Atualização de Software
Modelo A810 SynchroMed™ II  Versão 1.1.342
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Nome do cliente
Número da conta:
Endereço, Cidade Estado, País:

Para completar unicamente por Clientes Medtronic – Por favor complete todos os campos abaixo e devolva imediatamente


[bookmark: _GoBack]Você recebeu e leu as seguintes comunicações sobre as atualizações de software para programadores clínicos do CT900 por meio do aplicativo de software Modelo A810 SynchroMed ™ II para a versão 1.1. 342 e tomou as ações apropriadas:

· FA 920 Atualização para abordar o problema do formato numérico do Programador Clínico CT900 através da aplicação do software Modelo A810 SynchroMed ™ II para a Versão 1.1.342
· FA 921 Atualização para solucionar o erro de memória da bomba SynchroMed II™  através da aplicação de software Modelo A810 SynchroMed™ II  Versão 1.1.342

Nota: O destinatário pode continuar recebendo lembretes desse aviso até que receba uma resposta. 


Por favor complete e assine o formulário como se indica abaixo e devolva a monica.c.rodrigues@medtronic.com ou  a laura.v.alarconlopez@medtronic.com 


Nome do cliente (impresso): 		Data: 	
(Nombre, Sobrenome)
Cargo do cliente (Impresso): 	
Assinatura do cliente: 	

Telefone: 	

Comentários (si aplicável): __________________________________________________________________


Para preguntas, entre em contato com monica.c.rodrigues@medtronic.com, laura.v.alarconlopez@medtronic.com, ou a seu Representante Local Medtronic.
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