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Irradiador Multipropósito 
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Mapa de Dose 
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Definição da Caixa 
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Arranjo das Caixas 
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Etiquetas Go/No Go 
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Dosímetros 
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Posição dos Dosímetros  
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Posição das Caixas  
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Definição da Frente da Caixa 
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Dosímetro Externo 
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Doses de Esterilização 
15 kGy: Sterilization Assurance Level (SAL) of 10-6  and Bioburden (ISO 11137: 

2006 - Sterilization for health care products) 

25 kGy: Sterilization Assurance Level (SAL) of 10-6  (ISO 13409: 1996 - 
Sterilization for health care products) 

50 kGy:  Dose anti-viral (Sullivan, 1971) 
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Material para Confirmação de Esterilidade 
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Teste de Confirmação  da Esterilidade 
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