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	Confirmação de recebimento – Resposta necessária
	ID de comunicação:
	CL2024-261a
	Data de emissão:
	04-11-2024

	Notificação urgente de correção de produto


	As lâminas de PCR da VITROS® Chemistry Products podem gerar resultados com viés negativo ao testar amostras com altas concentrações de PCR (código do produto 192 6740)

		Devolva este formulário preenchido por fax ou digitalizado em PDF por e-mail para que possamos concluir nossos registros até:
	08-11-2024


	Enviar para:
	QOrtho
	Endereço de e-mail:
	acaodecampo@quidelortho.com
	Fax:
	N/A




		Seu nome e endereço
	

	 Verifique seu nome e endereço para correspondência:

	

	

	

	Favor preencher esta seção se alguma dessas informações tiver mudado

	Instituição/
Nome de contato:
	

	Endereço:
	

	Cidade:
	
	Estado:
	
	CEP:
	

	Telefone:
	
	Fax:
	

	e-mail:
	




	Confirmar
	Recebi a Notificação Urgente de Correção de Produto referente aos Revestimentos 1221 e 1222 das Lâminas de PCR da VITROS Chemistry Products. Lotes oriundos desses revestimentos podem gerar resultados com viés negativo.

	Escolha entre as seguintes opções (marque todas as opções aplicáveis):

	|_|
	Meu laboratório não recebeu lotes dos revestimentos 1221 ou 1222 das lâminas de PCR da VITROS Chemistry Products e, portanto, não é afetado por esse problema.

	|_|
	Meu laboratório usa lâminas de PCR da VITROS Chemistry Products, mas não tem lotes dos revestimentos 1221 ou 1222 restantes em estoque.  

	|_|
	Meu laboratório usa lâminas de PCR da VITROS Chemistry Products, mas não tem lotes restantes do revestimento 1221 em estoque.  

	|_|
	Meu laboratório tem muitas lâminas de PCR com revestimento 1222 da VITROS Chemistry Products. Interrompi o uso, tornei-o inutilizável e descartei a quantidade informada na tabela abaixo.

	
	Indique sua escolha de crédito ou substituição e indique abaixo o(s) número(s) do lote descartado(s):

	|_|
	Creditar minha conta (o crédito será emitido apenas para unidades de vendas parciais descartadas, o crédito também pode ser emitido para unidades de vendas completas descartadas.)

	|_|
	Envie um pedido de substituição do número de unidades de vendas completas descartadas para o endereço informado acima. (Podemos enviar apenas unidades de vendas completas.)

	

	Para referência: Uma unidade de vendas de lâminas de PCR da VITROS Chemistry Products (código do produto 192 6740) = 1 pacote contendo 5 cartuchos de 50 lâminas (250 lâminas)


	Nome do produto / Código do produto / LOTE
	Quantidade de unidades de venda completas descartadas (fechadas) 
	Quantidade de lâminas restantes no cartucho parcialmente usado (aberto)

	[bookmark: Count03]Lâminas de PCR da VITROS Chemistry Products / 192 6740 / 3773-1222-     
	     
	     

	Lâminas de PCR da VITROS Chemistry Products / 192 6740 / 3773-1222-     
	     
	     

	Lâminas de PCR da VITROS Chemistry Products / 192 6740 / 3773-1222-     
	     
	     

	Lâminas de PCR da VITROS Chemistry Products / 192 6740 / 3773-1222-     
	     
	     


	

	

	Nome impresso:
	     
	Assinatura:
obrigatória 
	

	Número de telefone:
	[bookmark: Text11]     
	Data:
	     
	Sua assinatura confirma que você recebeu e entendeu esta comunicação. 
	

		

	Seus comentários:
	     
	

	

	

Se você estiver respondendo com relação a mais de um local, informe abaixo todos os locais e números de clientes (UCNs) que sua assinatura representa:

	

	Locais que você representa:
	     
	

	

	Para clientes que fazem pedidos de um distribuidor
	Nome do distribuidor

	Se você fizer o pedido de um Distribuidor, informe o nome do seu distribuidor
	     



	ID do conteúdo:
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